
Instrukcja prania

Produkt należy czyścić środkiem oczyszczającym niezawierającym rozpuszczalników o pH w 
zakresie 5–9 lub 70% roztworem dezynfekującym

Produkt można czyścić w myjni-dezynfektorze szafkowym w temp. max. 85°C przez 3 minuty

Produkt posiada oznaczenie CE dla towaru medycznego


